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受性を高める分子標的薬になる可能性について調べた.
【方 法】 ヒト膵癌細胞株PANC-1を用い,real-time qPCR
法で6種のLPA受容体サブタイプ(LPA???)のmRNA発
現量を定量した.Ki16425を作用させ,X線照射を行い,コ
ロニー形成法で感受性を調べた.【結 果】 (1)LPA???
のmRNAの内,LPA?が優位に発現していた.(2)10％生存
率におけるKi16425のX線増感効果は1.5倍であった.
【結 論】 X線にKi16425を併用することで,LPA受容
体からのシグナル伝達の阻害によって,ヒト膵癌細胞の殺
細胞効果をさらに高められる可能性が示唆された.
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コンプトンカメラとはコンプトン散乱を利用したγ線
イメージング装置である.エネルギー分解能が高く多核種
同時撮像能力を持つことから,新しい核医学診断装置とし
て期待されている.我々は臨床応用に向けた基礎検討とし
て,ラットを用いた複数核種同時撮像実験を行った.6週齢
のWister ratにTc99m-DMSA(2.5MBq)およびF18-FDG
(5MBq)を静注し,コンプトンカメラでの撮影を行った.そ
の結果,DMSAの腎臓への集積とFDGの膀胱等への集積
を確認することに成功した.
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【目 的】 現在GHMCでは患者位置決めは放射線技師が
手動で行っており,位置決め評価は,DRR画像と位置決め
後のX線画像のそれぞれ対応する数点のずれ量を手動で
測定することで行っている.しかし,この測定は数分の時
間を要するため,治療スループットの向上には測定の自動
化・高速化が必要である.本研究では,患者位置決めを評価
するためのずれ量計算法を開発したので報告する.【方
法】 X線画像とDRR画像をブロックマッチングするこ
とで,最も相関値が高くなる位置を計算した.また,それぞ
れの画像に中心ほどウェイトが高くなるガウスウェイトを
用いた.【結 果】 骨盤ファントムを用いた位置ずれ計
算誤差は0.07±0.19 mmであった.また,ずれ量測定結果と
計算値の相関評価では,ファントムを用いた結果はR＝0.99,
患者画像を用いた結果はR＝0.98と高い相関を示した.
【結 語】 患者位置決め評価のための位置ずれ計算法につ
いて開発し,ファントム及び患者画像でその有効性を示し
た.
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【目 的】 自作した椎体ファントムを用い,肺への照射を
想定した椎体トラッキングの照射位置精度を検証したので
報告する.【方 法】 自作椎体ファントムに病変部を想
定したEtoEファントムを設置し,照射プランを作成した.
椎体トラッキングを用いてファントムが全方向0°の場合
と,補正可能最大値であるRoling±1°,Pitching±1°,Yaw-
ing±3°において照射した.照射されたフィルムを解析ソフ
トにより照射中心位置を解析した.【結 果】 全ての方
向を0°したフィルム結果の誤差は,Left,Anterior,Superior Error:-0.11,0.05,-0.22 mm,合成したTotal Targeting Error
は0.25 mmであった.また,Roling,Pitching,Yawing各方
向に傾け照射した結果は各方向において1 mm以下の精度
であった.【結 語】 椎体トラッキングによる照射位置
精度は,0.5 mm以下と非常に高精度な位置照合ができ,肺
の照射に用いることが可能である.自動補正を用いたと考
えても,1 mm以下であり,高精度な治療を提供できる.
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【目 的】 くさびフィルタにおける空中軸外線量比の変化
を定量化し,矩形照射野の軸外点線量評価としてMU独立
計算による線量評価の妥当性を検討する.【方 法】
6MVX線のオープン照射野と15°,30°くさび照射野におい
て,ミニファントムによる空中軸外線量比を測定し,くさ
び角度方向とそれと直交する方向の2成分に分離した空中
軸外線量比を算出した.これにより,平坦化フィルタとく
さびフィルタの異なる因子による影響を分離して評価し,
くさび照射野内の任意の軸外点の測定線量と計算値との比
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